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Justering av Fasekontrast. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køhler innstilling må være utført før innstilling av fasekontrast. 
 
Fokuser på preparatet med objektivet du skal bruke.  
Ph verdien på objektivet må stemme overens med Ph verdien 
på kondensoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjern det ene okularet og sett inn sentreringsteleskopet. 
  
Fokuser med toppdelen på sentreringsteleskopet for å bringe 
lysringen (lysringen i kondensoren) og den mørke ringen 
(faseringen i objektivet) i fokus. 
  
Kondensorens to justeringsskuer for fasekontrast, dreies inntil 
lysringen og faseringen er konsentriske og dekker hverandre. 
Som vist under. 

Sentreringsteleskop 

Feil Riktig 

Alle objektivene må sentreres separat. 


